[bookmark: _GoBack]КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 20» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Кардіографи  ДК 021:2015:  33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання  (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   Кардіографи ДК 021:2015:  33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
  Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 
UA-2025-10-30-007091-a 
Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          342767,00  грн з ПДВ
Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.
Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 
	


Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2025 року.
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Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

                                                         Електрокардіографи
 ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
 НК 024-2023 – 16231 Професійний багатоканальний електрокардіограф 
НК 031:2024 - Z12050301 Неспеціалізовані електрокардіографи 

	№ з/п
	Найменування
	Кількість
	Одиниця виміру

	1
	Електрокардіограф дванадцятиканальний
	2
	шт

	2
	Електрокардіограф трьохканальний
	8
	шт



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження надати копії декларації(ій) та  сертифікат(тів)) відповідності технічному регламенту медичних виробів.
3. Запропоноване Учасником обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні – на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.
4. Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 24 місяців з дати введення в експлуатацію, на підтвердження чого Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.  
5. Надати оригінал листа виробника або його офіційного представника на проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника. 
6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, учасник надає оригінал або копію гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.
                                              МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до електрокардіографа дванадцятиканального
 ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
 НК 024-2023 – 16231 Професійний багатоканальний електрокардіограф НК 031:2024 - Z12050301 Неспеціалізовані електрокардіографи 
1. Призначення:
	  Призначення:
	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації

	Електрокардіограф повинен бути призначеним для проведення електрокардіографічних обстежень у дорослих пацієнтів та пацієнтів дитячого віку.
	

	Електрокардіограф повинен бути призначений для застосування у  медичних установах.
	



2. Загальні відомості :
	№
	Загальні відомості
	Ступінь інформації
	Дані приладу

	1.
	Фірма виробник обладнання
	вказати
	

	2.
	Країна-виробник
	вказати
	

	3.
	Модель
	вказати
	

	4.
	Гарантійний термін експлуатації
	не менше 24 місяців
	



3. Комплектація :
	№
	Найменування
	Кількість
	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації

	1
	Основний блок електрокардіографа
	1 шт.
	

	2
	Шнур живлення
	1 шт.
	

	3
	Кабель ЕКГ
	1 шт.
	

	4
	Електрод на кінцівку для дорослих пацієнтів
	4 шт.
	

	5
	Грудний електрод для дорослих пацієнтів
	6 шт.
	

	6
	Термопапір
	1 шт.
	

	7
	Провід вирівнювання потенціалів
	1 шт.
	

	8
	Інструкція з експлуатації
	1 шт.
	



4. Технічні параметри:
	№
	Найменування
	Кількість
	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації

	1
	Вимоги до живлення:

	
	Живлення від мережі змінного струму
	100-240 В, 50/60 Гц.
	

	
	Споживана потужність
	не більше 150 ВА
	

	
	Живлення від акумулятора
	наявність
	

	
	Тривалість роботи від акумулятора
	друку не менше 500
звітів ЕКГ, або
реєстрація ЕКГ без
використання паперу не менше 5 годин
	

	
	Тривалість заряду акумулятора
	не більше 4 годин
	

	2
	Вимоги до габаритних розмірів:

	
	Габаритні розміри
	не більше 350×350×80 мм
	

	
	Вага, кг
	не більше 6 кг
	

	3
	Вимоги до дисплею:

	
	Кольоровий, сенсорний LCD-дисплей
	наявність
	

	
	Діагональ LCD дисплею
	не менше 10 дюймів
	

	
	Роздільна здатність
	не гірше 800×600
	

	
	Одночасне відображенням відведень ЕКГ на екрані
	не гірше 12×1 , 6×2 відведень
	

	
	Функція налаштування яскравості екрану вручну
	не менше 10 рівнів
	

	4
	Вимоги до принтеру:

	
	Внутрішній термопринтер
	наявність
	

	
	Роздільна здатність принтеру
	не гірше: 8 крапок/мм по вертикалі, 40 крапок/мм  по горизонталі
	

	
	Швидкість руху паперу, мм/с
	не гірше 5; 6.25, 10; 12.5; 25; 50
	

	
	Тип термопаперу
	210×140 мм
	

	
	Формат надрукованого звіту
	не гірше 12 відведень × 1, 6 відведень × 2 + 1 відведення ритму
	

	
	Функція друку на зовнішньому лазерному принтері
	наявність
	

	5
	Вимоги запису ЕКГ

	
	Стандартні 12 відведень
	наявність
	

	
	Режим вибірки
	не гірше поточна та попередня
	

	
	Режим автоматичного запису
	наявність
	

	
	Режим ручного запису
	наявність
	

	
	Режим ритму
	не гірше 3 каналів (запис 3 відведень)
	

	
	Режим ВКГ
	наявність
	

	
	Частотна характеристика
	не гірше 0.05 Гц - 150 Гц
	

	
	Коефіцієнт ослаблення синфазних завад
	не менше 100 dB
	

	
	Коефіцієнт посилення (чутливість)
	2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 20/10мм/мВ, 10/5мм/мВ  і АВТО
	

	
	Рівень шумів
	не більше 20 мкВ
	

	
	Частота відбору
	не гірше 1000 проб/с
	

	
	Міжканальні перехресні завади
	не більше 0.5 мм
	

	6
	Вимоги до фільтрів сигналу ЕКГ:

	
	Фільтр мережі
	не гірше 50Гц, Вимкнено.
	

	
	Фільтр дрейфу ізолінії
	не гірше  0,05Гц, 0,10Гц, 0,20Гц, 0,50Гц, Вимкнено.
	

	
	Фільтр нижніх частот
	не гірше 75Гц, 100Гц,
150Гц, Вимкнено.
	

	
	Фільтр ЕМГ (тремору)
	не гірше 25Гц, 35Гц, 45Гц, Вимкнено.
	

	7
	Інші вимоги:

	
	Демонстраційний режим
	наявність
	

	
	Функція авто виключення
	наявність
	

	
	Звуковий сигнал QRS
	наявність
	

	
	Внутрішня пам'ять
	не менше 100 файлів пацієнтів
	

	
	Формат збереження даних в пом’яті
	не гірше  DICOM, JPG, PDF, XML
	

	
	Роз’єм USB
	наявність
	

	
	Порт мережі LAN (Network)
	наявність
	

	
	Функція підключення електрокардіографу до ПК з можливістю відображення сигналів ЕКГ в реальному часі на екрані монітора ПК
	можливість
	



                                                   МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до електрокардіографа трьохканального
 ДК 021:2015: 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
 НК 024-2023 – 16231 Професійний багатоканальний електрокардіограф 
НК 031:2024 - Z12050301 Неспеціалізовані електрокардіографи 
2. Призначення:
	  Призначення:
	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації

	Електрокардіограф повинен бути призначеним для проведення електрокардіографічних обстежень у дорослих, дітей та новонароджених.
	

	Електрокардіограф повинен бути призначений для застосування у  медичних установах.
	



2. Загальні відомості :
	№
	Загальні відомості
	Ступінь інформації
	Дані приладу

	1.
	Фірма виробник обладнання
	вказати
	

	2.
	Країна-виробник
	вказати
	

	3.
	Модель
	вказати
	

	4.
	Гарантійний термін експлуатації
	не менше 24 місяців
	



3. Комплектація :
	№
	Найменування
	Кількість
	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації

	1
	Основний блок електрокардіографа
	1 шт.
	

	2
	Шнур живлення
	1 шт.
	

	3
	Кабель ЕКГ
	1 шт.
	

	4
	Електроди кінцівок (дорослі)
	1 комплект
	

	5
	Електроди грудні (дорослі)
	1 комплект
	

	6
	Термопапір в рулоні
	1 шт.
	

	7
	Провід вирівнювання потенціалів
	1 шт.
	

	8
	Інструкція з експлуатації
	1 шт.
	



4. Технічні параметри:
	№
	Найменування
	Кількість
	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації

	1
	Вимоги до живлення:

	
	Живлення від мережі змінного струму
	100-240 В, 50/60 Гц.
	

	
	Споживана потужність
	не більше 50 ВА
	

	
	Ємність акумулятора
	не менше 2600 мА·год
	

	
	Тривалість роботи від акумулятора
	друку не менше 500
звітів ЕКГ, або безперервний друк не
менше 2-х годин, або реєстрація ЕКГ без
використання паперу не менше 7 годин
	

	2
	Вимоги до габаритних розмірів:

	
	Габаритні розміри, мм
	не більше 250×200×60
	

	
	Вага, кг
	не більше 1,5 кг
	

	3
	Вимоги до дисплею:

	
	Кольоровий, сенсорний LCD-дисплей
	наявність
	

	
	Діагональ LCD дисплею
	не менше 6 дюймів
	

	
	Роздільна здатність
	не гірше 800×480
	

	
	Одночасне відображенням відведень ЕКГ на екрані
	не гірше 3×4 , 6×2 відведень
	

	
	Функція автоматичного регулювання яскравості екрану в залежності від навколишнього освітлення
	наявність
	

	
	Функція налаштування яскравості екрану вручну
	не менше 10 рівнів
	

	4
	Вимоги до принтеру:

	
	Внутрішній термопринтер
	наявність
	

	
	Число каналів, які можна одночасно надрукувати
	не менше 4
	

	
	Роздільна здатність принтеру
	не гірше: 8 крапок/мм по вертикалі, 40 крапок/мм  по горизонталі
	

	
	Швидкість руху паперу, мм/с
	не гірше 5; 6.25, 10; 12.5; 25; 50
	

	
	Ширина термопаперу, мм
	не менше 80 мм
	

	
	Тип термопаперу
	рулон та складений в пачку
	

	
	Формат надрукованого звіту
	не гірше 3 відведення × 4+1 відведення ритму
	

	
	Функція друку на зовнішньому лазерному принтері
	наявність
	

	5
	Вимоги запису ЕКГ

	
	Стандартні 12 відведень
	наявність
	

	
	Режим вибірки
	не гірше 12 каналів одночасно
	

	
	Режим автоматичного запису
	наявність
	

	
	Режим ручного запису
	наявність
	

	
	Режим ритму
	наявність
	

	
	Частотна характеристика
	не гірше 0.05 Гц - 150 Гц
	

	
	Коефіцієнт ослаблення синфазних завад
	не менше 100 dB
	

	
	Коефіцієнт посилення (чутливість)
	2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 20/10мм/мВ, 10/5мм/мВ  і АВТО
	

	
	Рівень шумів
	не більше 20 мкВ
	

	
	Частота відбору
	не гірше 1000 проб/с
	

	6
	Вимоги до фільтрів сигналу ЕКГ:

	
	Фільтр мережі
	не гірше 50Гц, ВИКЛ.
	

	
	Фільтр дрейфу ізолінії
	не гірше  0,05Гц, 0,10Гц, 0,20Гц, 0,50Гц, ВИКЛ.
	

	
	Фільтр нижніх частот
	не гірше 75Гц, 100Гц,
150Гц, ВИКЛ.
	

	
	Фільтр ЕМГ
	не гірше 25Гц, 35Гц, 45Гц, ВИКЛ.
	

	7
	Інші вимоги:

	
	Демонстраційний режим
	наявність
	

	
	Функція авто виключення
	наявність
	

	
	Звуковий сигнал QRS
	наявність
	

	
	Внутрішня пам'ять
	не менше 200 файлів пацієнтів
	

	
	Роз’єм USB
	наявність
	

	
	Порт мережі LAN (Network)
	наявність
	

	
	Функція підключення електрокардіографу до ПК з можливістю відображення сигналів ЕКГ в реальному часі на екрані монітора ПК
	можливість
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